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Bekasi,

Catatan: Syarat Suhu Alat :

1.Inkubator Pertumbuhan Jamur (Aqualytic AL 365 & Equitec): 20-25 °C.

2.Inkubator Pertumbuhan Bakteri (Inkubator 600, Memmert IN450,
Aqualytic AL 185 & Kottermann ): 30 — 35 °C.

3.Inkubator Pertumbuhan Bakteri E.coli (Reciterm): 42 — 44 °C.

4.Cooler:2-8°C.
5.Freezer : Minimal —15 °C

Asman Pengujian Mikrobiologi & IPC




